
 

 

     

1  

Via Provinciale Sp
- pec: 

 

 

 
 “Bianchi Melacrino Morelli

GARA N. 5330599 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n° 36/2023 e ss.mm.ii., in 
modalita’ telematica Application Service Provider (A.S.P.) per la fornitura in somministrazione, 
per anni cinque, di sacche in EVA (Ethil
congelamento di cellule staminali da aferesi
perforatori per sacche, per l’U.O.S.D. Banca del Cordone.

 

 
 

QUESITO N. 1  
- Si chiede conferma che quanto richiesto nel lotto 1, trattasi di un perforatore con presa 

d'aria con attacco luer lock ove viene assemblato un raccordo luer lock con membrana 
perforabile. 

  

 
 
RISPOSTA N. 1 

- “Si conferma quanto descri
processo di manipolazione 
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GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO  

“Bianchi Melacrino Morelli”  

Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n° 36/2023 e ss.mm.ii., in 
modalita’ telematica Application Service Provider (A.S.P.) per la fornitura in somministrazione, 
per anni cinque, di sacche in EVA (Ethil Vinil Acetato) complete di sovrasacca per il 
congelamento di cellule staminali da aferesi, linfociti e per terapia CAR-
perforatori per sacche, per l’U.O.S.D. Banca del Cordone. 

CHIARIMENTI N. 1 

Si chiede conferma che quanto richiesto nel lotto 1, trattasi di un perforatore con presa 
d'aria con attacco luer lock ove viene assemblato un raccordo luer lock con membrana 

itto, ma si specifica che essendo il perforatore im
 di cellule staminali DEVE essere resistente al D
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REGIONE CALABRIA 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n° 36/2023 e ss.mm.ii., in 
modalita’ telematica Application Service Provider (A.S.P.) per la fornitura in somministrazione, 

Vinil Acetato) complete di sovrasacca per il 
-T, più sacche transfer e 

Si chiede conferma che quanto richiesto nel lotto 1, trattasi di un perforatore con presa 
d'aria con attacco luer lock ove viene assemblato un raccordo luer lock con membrana 

mpiegato durante il 
DMSO.” 


